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Bruges til:
- Bariatriske brugere på hospital og i plejebolig.

UK 
For use by: 
- Bariatric users in hospitals  

and nursing homes.

Max. 325 kg

XXL-Rehab Stand Tall gangbord
XXL-Rehab Stand Tall Walker

Anvendelse  
Use

Brugsanvisning 
User manual
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Anvendelse
XXL-Rehab Stand Tall gangbord bruges på hospitaler og i 

plejeboliger.

Gangbordet giver støtte og tryghed under gang for brugere, 

der vejer op til 325 kg. Gangbordet er kun beregnet til 

indendørs brug.

 Bruges gangbordet til brugere, der vejer mere 325 kg kan 

gangbordet tippe eller tage skade.

 Gangbordet skal anvendes på et plant, hårdt underlag 

med en maksimal hældning på 3,5° grader. Brug af gang-

bordet på større hældning end 3,5° grader forøger risikoen 

for tipning.

Bremserne skal efterses og justeres hver sjette måned.

Der kan monteres en IV-holder på Gangbordet. IV-holderen 

har en længde på 101 cm og sættes fast på ydersiden af 

gangrammen ved hjælp af en rørholder.

IV-holderen øger gangbordets bredde med max. 16 cm.

IV-holderen må kun påsættes gangrammen af uddannet 

personale.

Beskrivelse
XXL-Rehab Stand Tall gangbord er forsynet med fire vand-

rette, gennemgående bolte (to i hver side) til højdeindstilling  

af underarmsstøtter og håndstøtter. Boltene er låst med  

håndmøtrikker.

Indstilling af højden
Sådan højdeindstilles XXL-Rehab Stand Tall gangbordets 

underarms- og håndstøtter:

- Skru håndmøtrikkerne af

- Træk de to vandrette bolte helt ud af rammen

- Sæt underarms- og håndstøtter i den ønskede position

- Stik boltene gennem rammen

- Skru håndmøtrikkerne fast på boltene.

Gangbordet må ikke benyttes, før håndmøtrikkerne er 

skruet fast på boltene, da underarms- og håndstøtterne kan 

løsne sig.

Vær opmærksom på, at boltenes buede hoveder ligger helt 

tæt på rammen, ellers kan håndmøtrikkerne ikke strammes 

korrekt. 

Håndmøtrikkerne bør pege fremad på gangbordet for at 

undgå skade på brugeren.

Under brug
Bremserne låses ved at føre låsebøjlen ind over bremse-

håndtagene, mens gangbordet holdes bremset.

 Når gangbordet bruges som støtte, dvs. hvis brugeren 

rejser sig eller sætter sig ned, skal bremserne låses.

 Bremserne kan være svære at aktivere for brugere med 

begrænsede fingerkræfter. 

Brugsanvisning for XXL-Rehab Stand Tall gangbord

XXL-Rehab Stand Tall gangbord må ikke bruges uden 

grundig instruktion fra uddannet personale eller af 

personer, der har fået instruktion i brugen af gangbor-

det, da forkert tilpasning eller brug kan skade bruge-

ren.

Brugsanvisningen skal læses grundigt før XXL-Rehab 

Stand Tall gangbord tages i brug. Ret specielt op-

mærksomheden mod Sikkerhedsvejledninger mærket 

med .

Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle 

skader på produktet eller personskader forårsaget af 

forkert anvendelse af XXL-Rehab Stand Tall gangbord.

Kontakt Cobi Rehab med det samme, hvis der er dele, 

som er beskadigede eller mangler. Brug aldrig egne 

erstatningsreservedele.

Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller 

ulykker, der opstår efter reparationer, der er lavet uden 

skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.

 ADVARSEL 
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Rengøring 
XXL-Rehab Stand Tall gangbord rengøres med vand og et 

almindeligt rengøringsmiddel.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og efterspæn-

des om nødvendigt.

 Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre 

fejlfunktion.

Specifikationer

Garanti 
Cobi Rehab garanterer, at XXL-Rehab Stand Tall gangbord 

er fejlfrit, når det leveres. Skulle der mod forventning være 

mangler eller skade på gangbordet ved modtagelsen, så 

kontakt Cobi Rehab med det samme.

Garantiperioden for XXL-Rehab Stand tall gangbord er et år 

fra købsdato. Fakturaen gælder som garantibevis.

Garantien gælder ikke:

- produkter, hvor serienummer, batchnummer eller lignende 

er blevet fjernet eller beskadiget væsentligt

- produkter, hvor der er foretaget reparation af uautoriseret 

personale

- normal vedligeholdelse fx rengøring, tilpasning, smøring og 

opdatering af udstyr eller dele.

Garantien gælder ikke, hvis Cobi Rehab vurderer, at XXL- 

Rehab Stand Tall gangbord er blevet håndteret på en uregle-

menteret måde, fx hvis brugervægten overskrides.

Ved skade på grund af uhensigtsmæssig brug, faktureres 

der både service og anvendte reservedele.

Garantien, beskrevet ovenover, er den eneste gældende  

garanti. Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlige for skader af

nogen slags.

Bortskaffelse
Produkter, der ikke længere er i brug, skal bortskaffes på 

forsvarlig vis. Kontakt kommunen for vejledning om korrekt

bortskaffelse.

XXL-Rehab Stand Tall gangbord er produceret og testet  

i overensstemmelse med de internationale DS/EN ISO  

11199-3:2005 og DS/EN 12182:2012 standarder.

Brugervægt max. 325 kg

Total længde 73 cm

Total bredde 76 cm

Bredde mellem underarmspude 
fra midten til midten, justerbar

68-81 cm

Bredde indvendig 72 cm

Gangbordets venderadius 2 meter

Højde justerbar i 2,5 cm interval 100-130 cm

Vægt 20 kg

Massive hjul Ja

Ramme
Pulverlakeret krom  

molybdæn stål

Greb PU skum 

Underarmspuder PU

Hjul 100 mm massive

ISO – klassifikation ISO 12 06 12 - 06

Holdbarhed 7 år

Scan koden og få flere 
produktinformationer.

PRODUCENT OG  
FORHANDLER

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D 

DK-2770 Kastrup 

Danmark 

Tlf.: +45 70 25 25 22 

cobirehab.com 

11/2019/CP
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Use
XXL-Rehab Stand Tall Walker is used in hospitals and  

nursing homes.

XXL-Rehab Stand Tall Walker provides support and security 

for users weighing up to 325 kg. The Stand Tall Walker is 

only suited for indoor use.

 Using the Stand Tall Walker for persons weighing more 

than 325 kg may cause the Stand Tall Walker to  tip or  

become damaged.

 The Stand Tall Walker should be used on a level, hard  

surface with a maximum slope of 3.5 degrees. Using the 

Stand Tall Walker on a surface with a greater slope increases 

the risk of tipping.

Inspect and service the brakes every six months. 

Description
The Bariatric Stand Tall Walker is equipped with four  

horizontal, through-going bolts (two on each side) for 

height adjustment of the underarm padding. The bolts are 

locked with hand nuts.

It is possible to mount an IV holder (or a urine-bag) on the 

Stand Tall Walker. The IV pole attachment has a length of 

101 cm and is attached to the outside of the walking frame 

holder.

The attachment of the IV pole increases the width of the 

Stand Tall Walker by max. 16 cm.

The IV holder may only be mounted onto the Stand Tall 

Walker by authorized staff.

Adjusting the height
The height of the Stand Tall Walker underarm padding is 

adjusted as follows:

-  Screw off the hand nuts 

- Pull the two horizontal bolts out of the frame set the  

underarm padding at the desired position

- Push the bolts through the frame 

- Screw on the hand nuts to secure the bolts.

Do not use the Stand Tall Walker until the hand nuts have 

been screwed tightly onto the bolts, as the underarm  

padding may otherwise loosen.

Please ensure that the curved heads of the bolts abut 

closely against the frame, as the hand nuts can otherwise 

not be tightened correctly.

The hand nuts must face forward on the Stand Tall Walker  

to avoid injury to the user.

During use
Lock the brakes by bringing the locking bracket over the 

brake handles, while keeping the Stand Tall Walker braked.

 When using the Stand Tall Walker for support, the brakes 

must be locked when the user gets up/sits down.

Instructions for XXL-Rehab Stand Tall Walker

Do not use XXL-Rehab Stand Tall Walker without  

proper instruction from trained staff or from persons 

who have received instruction in the proper use of the 

walker as improper adjustment or use may injure the 

user.

Please read these instructions thoroughly before using 

the product. In doing so, pay particular attention to 

the warning notes marked with .

Cobi Rehab assumes no responsibility for any damage 

to the product or personal injury caused by use of 

XXL-Rehab Stand Tall Walker.

If components are damaged or missing, contact Cobi 

Rehab immediately. Never use substitute parts.

Cobi Rehab cannot be held liable for defects or  

accidents caused by repairs carried out without  

written authorisation from Cobi Rehab.

 CAUTION
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Maintenance and cleaning
The Stand Tall Walker can be cleaned with water and  

a household detergent.

Lock nuts and bolts must be checked on a regular basis and 

tightened, if necessary.

 Non-compliance with the bolt inspection guidelines may 

lead to malfunction.

Specifications

Warranty
Cobi Rehab warrants that the XXL-Rehab Stand Tall Walker 

is without defects on delivery. If, against all expectations, 

the Stand Tall Walker is subject to deficiencies or defects on 

receipt, please immediately contact Cobi Rehab.

The warranty period for the XXL-Rehab Stand Tall Walker 

is one  year from the date of purchase. The invoice is your 

certificate of warranty.

The warranty does not apply to:
- products on which the serial number, batch number or the 

like have been removed or significantly damaged 

- which have been repaired by unauthorized personnel

- normal maintenance such as cleaning, adjustment,  

lubrication and updating of equipment or parts.

The warranty does not cover when Cobi Rehab assesses that 

XXL-Rehab Stand Tall Walker has been improperly handled, 

e.g. if the maximum user weight has been exceeded.

For damage caused by improper operation, an invoice will 

be issued for both the service and the spare parts used.

The above warranty is the only warranty offered. Cobi  

Rehab cannot be held liable for damage or injury of any 

kind.

Disposal
Products which are no longer used, must be responsibly  

disposed of. Contact the relevant local authorities for  

guidance on correct disposal.

XXL-Rehab Stand Tall Walker is produced and tested in 

compliance with international standards DS/EN ISO  

11199-3:2005 and DS/EN 12182:2012.

Maximum user weight 325 kg

Total length 73 cm

Total width 76 cm

Width between underarm support, 
from center to center, adjustable

68-81 cm

Internal width 72 cm

Stand Tall turning radius 2 meters

Height, adjustable in 2,5 cm intervals 100-130 cm

Weight 20 kg

Front wheel 100 mm

Rear wheel 125 mm

Frame
Powder-lacquered  

chromium  
molybdenum steel

Grip PU foam

Underarm support PU 

ISO – classification ISO 12 06 12 - 06

Expected product life service 7 years

MANUFACTURER  

AND DEALER

 

Cobi Rehab

Fuglebækvej 1D

DK-2770 Kastrup

Denmark

Tel.: +45 70 25 25 22

cobirehab.com

11/2019/CP
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DK-2770 Kastrup    

Denmark  

Tel. +45 7025 2522
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